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1. Ürünün ambalaj miktarı 1mg olmalıdır.
2. Moleküler ağırlığı 754.69 olmalıdır.
3. Ürünün CAS NUMBER 139891-98-8 olmalıdır.
4. Ürünün formülü C34H42O19 olmalıdır.
5. Ürün katı formda olmalıdır. 
6. Ürün ≥90% (LC/MS-UV) uygun olmalıdır.
7. Miadı yaklaşan ürünlerin değiştirilmesi garantisi verilmelidir.
8. Ürün -20oC’de uygu koşullarda teslim edilmelidir.
9. Ürünün aktivitesinde herhangi bir sorun olduğunda firma üstlenmelidir ve yenisini göndermelidir.


N-Azidoacetylmannosamine-tetraacylated TEKNİK ŞARTNAME
1. Ürünün ambalaj miktarı 50 mg olmalıdır.
2. Moleküler ağırlığı 430.37 olmalıdır.
3. Ürünün CAS NUMBER 361154-30-5 olmalıdır.
4. Ürünün formülü C16H22N4O10 olmalıdır.
5. Ürün tuz ya da kristal formda olmalıdır. 
6. Miadı yaklaşan ürünlerin değiştirilmesi garantisi verilmelidir.
7. Ürün -20oC’de uygu koşullarda teslim edilmelidir.
8. Ürünün aktivitesinde herhangi bir sorun olduğunda firma üstlenmelidir ve yenisini göndermelidir.


DMSO TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1. Ürünün ambalaj miktarı 100 ml olmalıdır.
2. Moleküler biyoloji için kullanıma uygun olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 78.13 olmalıdır.
4. Ürünün formülü (CH3)2SO olmalıdır.
5. Ürünün CAS NUMBER 67-68-5 olmalıdır.
6. Ürün sıvı formda olmalıdır.
7. Hatalı gelen ürünleri ilgili firma değiştirmek ve yenisi getirmekle yükümlü olmalıdır.
8. Miadı yaklaşan ürünlerin değiştirilmesi garantisi verilmelidir.
9. Ürün -20oC’de uygu koşullarda taşınmalıdır.
10. Ürünün aktivitesinde herhangi bir sorun olduğunda firma üstlenmelidir ve yenisini göndermelidir.


miR-466-1 MİMİK TEKNİK ŞARTNAME
1. Gen ekspresyon çalışmaları için uygun olmalıdır.
2. İstenilen bölgeye spesifik çalışma imkanı sunmalıdır.
3. Assayler hazır şekilde mix halinde gelmelidir.
4. Assay içerisinde 2 adet işaretsiz PCR primeri bulunmalıdır.
5. Minimum 50 reaksiyona yetecek kadar olmalıdır.
6. Ürün araştırma amaçlı kullanmalıdır.
7. 100 örnek çift tekrar olmalıdır.
8. Ürün ile birlikte 3 adet primer verilmelidir.
9. Ürünle birlikte gerekli sarf malzemeler ücretsiz verilmelidir.
10. Ürün liyofilize formda olmalıdır.
11. -20 ºC de saklanmalıdır.
12. Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.
13. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
14. Çalışma öncesinde firma 10 reaksiyonluk numune gönderilmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
15. Deney yapıldığında beklenen sonuç alınamadığında firma üstlenmeli ve ücretsiz yenisini getirmelidir.

MİMİK NEGATİF KONTROL TEKNİK ŞARTNAME
1. Gen ekspresyon çalışmaları için uygun olmalıdır.
2. İstenilen bölgeye spesifik çalışma imkanı sunmalıdır.
3. Assayler hazır şekilde mix halinde gelmelidir.
4. Assay içerisinde 2 adet işaretsiz PCR primeri bulunmalıdır.
5. Ürün araştırma amaçlı kullanmalıdır.
6. 100 örnek çift tekrar olmalıdır.
7. Ürün ile negatif mimik kontrol yapabilmelidir.
8. Minimum 50 reaksiyona yetecek kadar olmalıdır.
9. Ürün ile birlikte gerekli sarf malzemeler ücretsiz verilmelidir.
10. Ürün liyofilize formda olmalıdır.
11. -20 ºC de saklanmalıdır.
12. Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.
13. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
14. Çalışma öncesinde firma 10 reaksiyonluk numune gönderilmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
15. Deney yapıldığında beklenen sonuç alınamadığında firma üstlenmeli ve ücretsiz yenisini getirmelidir.


LEVİNE EOSİN METHYLENE BLUE AGAR TEKNİK ŞARTNAME
1. Ürünün ambalaj miktarı 500 gram olmalıdır.
2. Mikrobiyolojik kültür ve mikrobiyoloji çalışmaları içi uygun olmalıdır.
3. Ph aralığı 6.8-7.2 olmalıdır.
4. Ürün orta granüller yapıda olmalıdır.
5. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir.
6. Ürünler 3 gün içerisinde teslim edilmelidir.
7. Ürün uygun koşullarda teslim edilmelidir.
8. Ürünün aktivitesinde herhangi bir sorun olduğunda firma üstlenmelidir ve yenisini göndermelidir.

FORMALDEHİT TEKNİK ŞARTNMESİ
1. Ambalaj miktarı 2,5 litre olmalıdır.
2. Sıvı formda olmalıdır.
3. Çözelti yaklaşık % 37’lik olmalıdır.
4. Yaklaşık %10 metanol ile stabilize edilmiş olmalıdır.
5. pH değeri 2.8-4.0 (20 °C in H2O) olmalıdır.
6. 20 ° C'de yoğunluğu 1.09 g / cm3 olmalıdır.
7. Ürün uygun koşullarda teslim edilmelidir.
8. Ürünün aktivitesinde herhangi bir sorun olduğunda firma üstlenmelidir ve yenisini göndermelidir.

2- STEP PLUS POLY- HRP ANTİ MOUSE/RABBİT IgG DETECTİON SYSTEM 
    TEKNİK ŞARTNAME
1. Ürünün ambalaj miktarı 6 ml olmalıdır.
2. Anti-Mouse IgG ve Anti-Rabbit IgG spesifik olmalıdır.
3. Peroksidaz enzimi içermelidir.
4. En az 60 testlik olmalıdır.
5. İçeriğinde Goat Blocking Buffer, 3% H2O2, DAB Substrate, 20x DAB Concentrate, Polyperoxidase-anti-Mouse/Rabbit IgG bulunmalıdır.
6. Biyotin içermemelidir.
7. Fare ve tavşan immünoglobulinlerini tanıyabilir olmalıdır.
8. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile gönderim kabul edilmeyecektir.
9. Ürünün önceden denemesi yapılmış ve onay alınmış olmalıdır.
10. Ürünler çalışma garantili olmalıdır. Miadı yaklaşan ürünlerin değişimi taahhüt edilmelidir. Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır.
11. Ürün 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.
12. Çalışma öncesinde firma 10 reaksiyonluk numune gönderilmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
13. Deney yapıldığında beklenen sonuç alınamadığında firma üstlenmeli ve ücretsiz yenisini getirmelidir.


