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1. Primer dizisi 200 nmol, HPLC olmalı ve analiz sertifikaların üzerinde belirtilmelidir.
2. DNA dizisinin kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir.
3. Üretilmiş oligoların kırılganlık olasılığı olmamalıdır.
4. Primerin teslimatı liyofilize edilmiş durumda 2 ml’lik tüplerde yapılmalıdır.
5. 20 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 10 olan OXA-48-F primeri, 20 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 10 olan OXA-48-R primeri, 20 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 10 olan NDM-F primeri, 20 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 11 olan NDM-R primeri, 20 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 10 olan KPC-F primeri, 20 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 10 olan KPC-R primeri, 19 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 9 olan VIM-F primeri, 18 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 11 olan VIM-R primeri, 21 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 8 olan IMP-F primeri, 21 nükleotid uzunluğunda G+C sayısı 8 olan IMP-R primeri olmalıdır. Toplam nükleotid sayısı 199 olan 10 adet primer dizisi olmalıdır.
6. Analiz sertifikalarında Primer dizilimi moleküler ağırlığı primer uzunluğu OD değeri, TM değeri, sentez tarihi, lot numarası, oligonükleotidin ağırlığı, konsantrasyon bilgileri bulunmalıdır.
7. Firma tüm analiz bilgilerini içeren sertifikaları primerler ile birlikte teslim etmelidir.
8. Tüpler üzerinde Primer konsantrasyonu ve dizisi okunaklı bir şekilde yazılması gerekir.
9. Çalışmayan primerler firmaya bildirim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde değiştirilmelidir.

